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Dank einer neu entwickelten Ge-
neration von Steuerelektronik für 
Diodenlaser erobern moderne 
Bedien konzepte wie die intuitive 
Multi-Touch-Steuerung oder die 
Computer-unterstützte Fernbe-
dienung die Laborwelt. Gleichzeitig 
werden Rekordwerte für Drift und 
Rauschen der Laserfrequenz erreicht.

S chmalbandige Diodenlaser ha-
ben in den letzten Jahren insbe-

sondere das Feld der kalten Atome 
und Ionen stark geprägt. Sie dienen 
als zentrale Werkzeuge, z. B. in der 
Quanteninformationstechnologie 
oder in der Präzisionsspektroskopie, 
um die interne Struktur der Atome 
zu untersuchen und fundamentale 
Naturkonstanten genau zu bestim-
men. Ein weiteres wichtiges Einsatz-
gebiet sind optische Atomuhren, die 
durch eine hohe optische Frequenz 
und eine schmale Linienbreite der 
verwendeten Übergänge eine hoch-
präzise Zeitmessung erlauben [1]. 

Nach der kommerziellen Verfüg-
barkeit von Halbleiterlaserdioden 
in den späten 1970er-Jahren wurden 
erste Diodenlaser entwickelt. Heute 
ermöglichen gitterstabilisierte Dio-
denlaser (External Cavity Dio de 
Lasers, ECDLs) Wellenlängen von 
190 bis 3000 nm mit schmaler Li-
nienbreite und einem breiten kon-
tinuierlichen Durchstimmbereich. 
Die Ausgangswellenlänge kommt 
dabei entweder direkt aus dem 
Halbleiter oder lässt sich mittels 
effizienter nichtlinearer Frequenz-
konversion erzeugen. 

In den letzten Jahren gelang 
es, gitterstabilisierte Diodenlaser 
kontinuierlich zu verbessern. Der 
DL pro beispielsweise bietet ei-
ne hohe Durchstimmbarkeit bei 
gleichzeitig ausgezeichneter Stabi-
lität gegenüber Vibrationen oder 
Änderungen der Umgebungsbedin-
gungen sowie geringer Linienbreite. 

Lasersteuerung auf Fingerzeig

Eine neue Steuerelektronikgenerati-
on ergänzt nun die ausgezeichneten 
opto-mechanischen Eigenschaften 
der Laserköpfe durch ein modernes 
digitales Konzept zur Ansteue-
rung bei gleichzeitig verbesserten 
Rauschwerten (Abb. 1). Die neue 
Steuereinheit verbindet ein mo-
dernes „Look-and-Feel“ mit zu-
sätzlichen Freiheitsgraden aus der 
„digitalen Welt“, wie Computer-/
Netzwerk-Steuerung, Speicherung 
von wichtigen Systemparametern 
und vereinfachte Integration in di-
gitale Experimentsteuerungen. Die 
Elektronik beinhaltet einen Strom- 
und Temperatur-Controller für 
die Laserdiode sowie einen Piezo-
Controller für die Steuerung des 
Gitters im ECDL. Ein FPGA Main 
Controller übernimmt die Kom-
munikation mit den Controllern 
und erzeugt Scan-Signale zur mo-
densprungfreien Durchstimmung 
oder zur „Lock-In“-Modulation 
der Laserfrequenz. Er ist auch in 
der Lage, Eingangssignale weiter-
zuverarbeiten.

Die neue Bedienphilosophie 
bietet neben klassischen haptischen 
Bedienelementen wie Taster und 
Drehgeber zur „Blindbedienung“ 
nun auch einen kapazitiven Multi-
Touch-Screen sowie die Möglichkeit 
zur Fernsteuerung mittels Compu-
ter. Ein Touch-Screen erlaubt es, 
Signale wie in einem Oszilloskop 
graphisch darzustellen und den 
Laser besonders intuitiv direkt zu 
steueren. Einfache Touch-Gesten 
verändern interaktiv. z. B. Scan-
Amplitude und Scan-Offset. 

Besonders komfortabel wird die 
Verarbeitung von Feedback aus 
dem Experiment. So lässt sich ein 
Spektroskopie-Signal direkt auf 
dem Touch-Screen darstellen und 
die Laserfrequenz sich per Finger-
zeig auf das gewünschte „Feature“ 
schieben. Schnelle Digital-Analog 
(16 bit Auflösung, 100 kHz Band-
breite) und Analog-Digital (24 bit, 
20 kHz) Wandler sorgen für die 
reibungslose Kommunikation zwi-
schen Main-Controller und Laser/
Experiment. Die hohe Auflösung 
der verwendeten Wandler erlaubt 
dabei eine präzise Digitalisierung 
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von Photodiodensignalen und an-
deren Steuer- und Fehlersignalen 
aus der Anwendung sowie die ex-
akte Ausgabe von Analogsignalen, 
etwa für Laserstrom und Piezo-
spannung. 

Die neue Bedienphilosophie 
geht jedoch noch einen Schritt wei-
ter und revolutioniert den mit Ab-
stand häufigsten Anwendungsfall: 
die aktive Stabilisierung der Laser-
frequenz auf ein „Spektroskopie“-
Signal. Hierfür enthält die Steue-
relektronik einen digitalen Lock-
In-Verstärker sowie zwei digitale 
Proportional-Integral-Differential-
Regler mit 20 kHz Regelbandbreite. 
Regler und Verstärker lassen sich 
über den Touch-Monitor oder auch 
fern gesteuert am Computer bedie-
nen. Die Steuerelektronik ermittelt 
auto matisch geeignete Lock-Punkte 
(je nach Vorauswahl eine Flanke 
oder Maxima und Minima eines 
Spektrums) und stellt diese am 

Monitor durch Kreise im Spektrum 
dar (Abb. , rechts). Die Frequenz-
stabilisierung des Lasers ist einfach 
durch Antippen eines dieser Merk-
male auf dem Touch-Display (bei 
Ansteuerung über die mitgelieferte 
PC-Software per Mausklick) zu 
starten. Der Scan wird automatisch 
beendet, der Laser auf das ausge-
wählte spektrale Merkmal gefahren 
und dort aktiv stabilisiert.

Das konsequent digitale Konzept 
ermöglicht zudem die Lasersteue-
rung aus der Ferne. Dafür steht eine 
graphische Computersoftware zur 
Verfügung, die über eine der integ-
rierten Schnittstellen (USB/Ether-
net) mit der Steuerelektronik kom-
munizieren kann. So kann man den 
Laser inkl. Frequenzstabilisierung 
bequem vom Steuerrechner aus be-
dienen. Dabei kann das eigentliche 
Experiment auch tausende Kilome-
ter weit entfernt stattfinden.

Verbesserte Eigenschaften 

Der Schritt in die „digitale Welt“ 
bietet aber nicht nur eine bequeme 
und zeitgemäße Lasersteuerung, 
sondern erzielt – richtig durch-
geführt – gleichzeitig verbesserte 
Rausch- und Stabilitätseigenschaf-
ten im Vergleich zu allen bisher 
kommerziell erhältlichen Systemen. 

Die integrierten Stromtreiber 
liefern Ströme bis zu 00 mA 
mit einer Auflösung von 0,2 µA 
(>20 Bit) und einer Modulations-
bandbreite von 30 kHz. Abb.  zeigt 
die Rauschleistungsdichte des 
neuen Diodenlaser-Stromtreibers 
im Vergleich mit dem nächstbe-
sten analogen 00-mA-Treiber. 
(Bei niedrigen Frequenzen sowie 
bei 0 Hz und Vielfachen ist die 
Messung durch die verwendete 
Messapparatur limitiert.) Der neue 
digitale Treiber zeigt in allen Fre-
quenzbereichen niedrigeres Strom-

Abb.  Das neuartige Gerätekonzept (DLC pro) besitzt ein 
Touch-Display (links), das nicht nur Messdaten anzeigt, son-
dern es auch erlaubt, Parameter wie Scan-Offset, Scan-Ampli-
tude oder Lock-Merkmale interaktiv einzustellen. Automatisch 

ermittelte Lock-Punkte (rechts, gekennzeichnet durch Kreise 
im Spektrum) lassen sich einfach durch Antippen auswählen. 
Dadurch wird der Laser auf das ausgewählte Merkmal stabili-
siert.
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Abb.  Rauschleistungsdichte des neuen digitalen Diodenla-
ser-Stromtreibers im Vergleich zu einer analogen Steuerelek-
tronik: In allen Frequenzbereichen ist die neue Elektronik (rot) 
rauschärmer als bisherige Geräte (schwarz). 

Abb.  Frequenzrauschspektrum [] eines DL pro mit digitaler 
bzw. analoger Treiberelektronik (Strom und Piezo) im Vergleich: 
Verbesserte Strom- und Spannungsrauschwerte von Stromtrei-
ber bzw. Piezotreiber führen zusammen zu einem deutlich ge-
ringeren Frequenzrauschen.



22 Best of Oktober 2013 © 2013 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

L A S E R

tale Steuerelektronik mit Werten 
von 140 ppm/K (Temperatur), 
40 ppm/K (Piezospannung) und 
<3 ppm/K (Strom) Vorteile. Abb.  
zeigt exemplarisch und in ein-
drucksvoller Weise die resultieren-
de Stabilität der Temperatur des 
Laserresonators bei verändernder 
Umgebungstemperatur der Steuer-
elektronik. 

Zum Abschluss soll noch eine 
Beat-Messung zweier unabhän-
giger freilaufender DL pro Laser 
bei 1160 nm, die Auswirkungen der 
technischen Vorteile der digitalen 
Steuerelektronik zusammenfassen 
(Abb. ). Bei einer Sweeptime von 
2, s ergibt sich unter der Annah-
me gleichen aber unabhängigen 

rauschen. Insbesondere liegen 
etwaige digitale Takte unterhalb des 
Detektionslimits. Es werden Strom-
rauschdichtewerte von 20 pA/   √ 

___
 Hz   

bei 1 kHz, bzw. niederfrequente 
Stromrauschamplituden von we-
niger als 0 nA peak-peak (im 
Bereich von 0,1 bis 10 Hz) erreicht. 
Eine ebenso wichtige Rolle für die 
Feinabstimmung und die Rausch-
armut eines ECDL (z. B. DL pro) 
spielt die Qualität des Piezocontrol-
lers. Der integrierte Piezotreiber 
besitzt eine Auflösung von 20 Bit 
und zeigt eine Spannungsrausch-
dichte von weniger als 10 nV/   √ 

___
 Hz   

bei 1 kHz. Dank dieser Treiberver-
besserungen kann der DL pro seine 
optomechanischen Qualitäten nun 
voll ausspielen. Das verdeutlicht 
das Frequenzrauschspektrum eines 
DL pro mit der neuen Steuerelek-
tronik (Abb. ).

Das reduzierte Frequenzrau-
schen führt zu einer schmaleren 
Linienbreite (Abb. a). Zur Messung 
der Linienbreite des freilaufenden 
Lasers wurde der Laserstrahl in 
einem akusto-optischen Modulator 
(AOM) aufgespalten []. Der Teil-
strahl erster Ordnung wird dabei 
um 0 MHz frequenzverschoben. 
Ein Teilstrahl durchläuft eine 1 km 
lange Glasfaser und erfährt eine 
Verzögerung um  µs. An einem 
Strahlteilerwürfel werden beide 
Strahlen wieder überlagert. Das 
Schwebungssignal wird von einer 
schnellen Photodiode gemessen 
und von einem RF-Spektrumana-
lysator ausgewertet (Abb. b). Ist die 
Kohärenzlänge des Lasers größer als 

die Faserlänge, ergibt sich statt einer 
Lorentz-Kurve ein Delta-Peak mit 
Modulationsmuster, aus dem sich 
die Linienbreite berechnen lässt []. 
Im dargestellten Fall eines freilau-
fenden DL pro bei 729 nm konnte 
durch die neue Steuerelektronik die 
schnelle Linienbreite um einen Fak-
tor 10 auf  kHz reduziert werden.

Häufig spielt jedoch nicht nur 
die schnelle Linienbreite eine Rolle, 
sondern auch die Langzeitstabili-
tät der Laserfrequenz. Diese wird 
durch Langzeitdriften der Tempe-
ratur-, Piezo- und Stromcontroller 
beeinflusst, die unter anderem 
durch Änderungen der Umge-
bungstemperatur verursacht sein 
können. Auch hier hat die digi-

−2,0 −1,5 -1,0 −0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

10−5

10−4

10−3

0,01

0,1

1

 

 
Sc

hw
eb

un
gs

sig
na

l in
 w

illk
. E

inh
.

Frequenz in MHz

a
DL pro Laser opt. Isolator AOM 80 MHz

0. Ordnung
1000 m Glasfaser

1. Ordnung

Strahlüberlagerung

Polarisations-erhaltende Faser

Photodetektor

RF-Spektrumanalysator

b

Abb.  Selbst-heterodyne Linienbreitenmessung eines nicht 
frequenzstabilisierten Diodenlasersystems (DL pro bei 29 nm) 
mit einer Faserverzögerungsstrecke von 1 km (a). Die Messung 
demonstriert eine schnelle Linienbreite ( µs) von 0 kHz mit 

konventioneller Steuerelektronik (schwarz) und von  kHz mit 
der digitalen Elektronik (rot). Zur Linienbreitenmessung dient 
der dargestellte Aufbau (b).
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Abb.  Die Temperatur (rechte y-Achse) 
am Laserresonator (außerhalb der Klima-
kammer) wurde gemessen, während die 
Steuerelektronik in der Klimakammer 
einem Temperaturgang von 10 bis  °C 
(rot, linke y-Achse) ausgesetzt wurde. 

Die analoge Vergleichselektronik (blau) 
erreicht dabei eine sehr gute Stabilität 
von < 0,1 K peak-peak. Die digitale 
Steuer elektronik (grün, DLC pro) erzielt 
um etwa einen Faktor 20 bessere Werte.



rimente von Vorteil. Je mehr Laser 
im Spiel sind, desto wichtiger ist, 
dass jeder Laser eine hohe Stabilität 
aufweist und z. B. keine große Drift 
oder keinen Modensprung zeigt. 
Bei Anwendungen wie optischen 
Atomuhren [], die Laser mit Lini-
enbreiten im Bereich weniger Hertz 
oder darunter zuverlässig über 
lange Zeiträume einsetzen müssen, 
zeigt die neue Elektronik ihr ganzes 
Potenzial. Die geringe Rauschar-
mut vereinfacht es, die Laser auf 
Hz-Linienbreiten zu stabilisieren, 
während die geringen Driften zu 
extrem langen Modensprungstabili-
täten führen. 
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Verhaltens beider Laser eine Lini-
enbreite (halbe Schwebungsbreite) 
von <20 kHz. Der Absolutwert der 
Schwebungsfrequenz der beiden 
Laser ändert sich innerhalb von 
mehr als fünf Minuten um etwa 
30 kHz peak-peak pro Laser.

Mögliche Anwendungen

Neben bequemer und moderner 
Bedienung im Labor bietet die digi-
tale Steuerelektronik auch einfache 
Fernbedienung, z. B. aus einem 
Steuerzentrum. In Verbindung 
mit der Langzeitstabilität sind so 
hochpräzise Laseranwendungen 
an schwer zugänglichen Orten 
möglich. Ein Beispiel hierfür sind 
LIDAR (Light Detection And Ran-
ging) Untersuchungen der Tem-
peratur, Zusammensetzung und 
Bewegung verschiedener atmo-
sphärischer Schichten in der Arktis. 
Hierfür werden schmalbandige 
ECDL-Laser auf Fabry-Perot In-
terferometer oder Atomübergänge 
frequenz stabilisiert und kommen 
als Seed-Laser für gepulste Hoch-
leistungslaser zum Einsatz. Mit der 
neuen digitalen Steuerelektronik 
lässt sich der Seed-Laser von der 
ganzen Welt aus kontrollieren. 

Die herausragenden technischen 
Eigenschaften der neuen digitalen 
Steuerelektronik sind für alle Expe-
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Abb.  Schwebungsmessung zweier frei-
laufender DL pro Laser bei 1160 nm mit 
neuer digitaler Steuerelektronik (a) und 

Variation der ermittelten Zentralfre-
quenz des Schwebungssignals mit der 
Zeit (b).  
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